
•  Inscrivez la température actuelle ainsi que le maximum 
et le minimum atteints deux fois par jour dans le 
Registre des températures.

•  N’oubliez pas de réinitialiser le thermomètre à maxima 
et minima après chaque lecture de la température et 
placez l’interrupteur à la position « out ».

•  Appelez votre bureau de santé publique sans tarder 
lorsque des vaccins ont été exposés à des températures 
inférieures à 2 °C ou supérieures à 8 °C.

Comment surveiller la température du réfrigérateur
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Bureau de santé publique :
Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide sur la conservation et  
la manutention des vaccins.


